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In college laboratory there are many different kinds of scientific instruments with the problems of high mobility of using
personnel,being scattered and so on．This paper designs this management system based on the principle of monitoring,aim-
ing to urge the user to operate the instrument according to proper procedures．The system is divided into client and server
two parts．The terminal system discriminates instrument status by detecting current,users need effective IC card,the system
corresponding to give sound and light tips,and photos to stay．The corresponding information is sent to the server,such as
card number,photo,switch machine time,and the client can access to personnel information updates from the server．
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采用友善之臂计算机科技有限公司提供的 Mini2440 嵌 入
式开发板采用三星 S3C2440 微处理器，并且使用专业的内核电
源芯片与复位芯片来支撑系统的正常稳定运行， 提供 64Mbyte
的运行内存，分别 有 128、256、1024MB 的 储 存 内 存，支 持 多 尺
寸 LCD 屏幕驱动此外还有 USB 接口、 音频接口、 网络接口、
SD ／MMC 插口、串口（引出 TTL 接口）、LED、I2C 器件、AD 输入、
PWM 蜂鸣器等多个功能，这些功能驱动已经开发完全且提供底
层源代码，使用 C、C＋＋结合开发具有良好的参考价值，在系统
中使用到 USB 端口、音频、网络、串 口、LED、I2C 总 线、PWM 蜂
鸣器这些功能。
2．2 射频读卡模块
此模块支持卡片类型为 ID EM4100， 输 出 接 口 为 RS232
TTL 电 平，电 源 要 求 4．2V～5V 40mA 以 下，采 用 四 字 节 十 六 进
制 ASCII 码编码， 可设置为连续输出或者单次刷卡单次数据传





使用 PCF8591 芯片进行 AD 转换是目前较为成熟的技术，
该芯片具备功耗小、8 位 CMOS 数据获取等特性，使用串行 I2C
总线接口，并且提供三个地址引脚进行编制，支持同时使用 8 个
芯片，器件上的输入输出地址、控制和数据信号都是通过双线双






在转换后输出稳定的直流电 压（0～5V），波 动 范 围 在 左 右 0．5％
内。 系统中电流检测与模数转换是核心部件，稳定的电流检测是
仪器状态判断的基础。 经过多种实验该线圈工作状况良好，且长




基于 嵌 入 式 WinCE 平 台 应 用 C＃ 开 发 语 言， 主 要 实 现 数 据 采
集 、状 态 判 断 、数 据 传 输 、声 光 显 示 及 摄 像 ；服 务 端 基 于 Win-




电 流 检 测 的 核 心 部 件 为 交 流 检 测 线 圈 、PCF8591 核 心 的
AD 转换模块，其中与 PCF8591 的通讯需要用到 I2C 协议。 I2C
是一种串行总线的外设接口， 采用同步方式串行接收或者发送
信息，两个设备可在用一个时种下工作，使用两根线分别为：串
行数据 SDA、串行时钟 SCL。 串行时钟用来控制时序与串行数
据共同作用来控制设备运行。
在 PCF8591 芯片中，控制字节在选定地址后使用时，其中
D1D0 决定 A ／D 通道编 号 00 表 示 通 道 1 输 入 共 有 四 个 通 道；
D2 是在 DA 转换时才使用的增益选择， 置 1 表示有效；D5、D4
模拟量输入选择 00 为 四 路 单 数 输 入、01 为 三 路 差 分、10 为 单
端与差分输入、11 为模拟输出有效定义如表 1。
表 1 芯片控制字节
终端采用 C＃ 语言进行开发，故在使用 I2C 协议是需借助内
核函数来调用驱动即 DEviceIoControl:
Private static extern bool DeviceIoControl(
int hDevice, ／ ／ 设备句柄
uint dwIoControlCode, ／ ／ 宏控制码
byte[] lpInBuf, ／ ／ 输入数据缓存
uint nInBufSize, ／ ／ 输入数据缓存大小
byte[] lpOutBuf, ／ ／ 输出数据缓存
uint nOutBufSize, ／ ／ 输出数据缓存大小
ref uint lpBytesReturned, ／ ／ 实际长度单元长度






public uint SlaveAddr; ／ ／ 目标地址
public uint WordAddr; ／ ／ 字写入地址
public byte觹 b; ／ ／ 数据缓存
public uint Count; ／ ／ 数据字节数（读 ／ 写） 妖























Socket 连 接 应 用 于 C＃ 的 实 现 需 要 依 赖 ．Net 框 架 中 的
18










































邀 public string ThisString ＝ string．Empty; ／ ／ 卡号
public string DevId ＝ string．Empty; ／ ／ 仪器 id
public string ConStr ＝ string．Empty; ／ ／ 操作





ThreadClass TC2 ＝ new ThreadClass(); ／ ／ 实例化对象
TC2．ThisString ＝ TempData．tempID; ／ ／ 卡号信息
TC2．DevId ＝ DeviceId．ToString(); ／ ／ 设备 ID
TC2．ConStr ＝ ″close″ ; ／ ／ 此 次 连 接 所 传 输 内 容 System．Threading．
Thread CloseSe ＝ new System．Threading．Thread(TC2．SendData);
／ ／ 新建线程完成传输
CloseSe．Start(); ／ ／ 线程启动
3．2 服务端管理程序
服 务 器 方 面 主 要 是 信 息 接 收 以 及 之 后 的 数 据 库 管 理 如 图
4，服务端程序应用 C＃ 开发，使用线程池技术，处于无限监听状
态，每接收到一次新的 Socket 申请则新建一个线程处理以保证






次 操 作 后 等 待 终 端 断








图 5 GIS 实时地图
4 结束语
随着高科技仪器对科学研究和社会发展的作用越发凸显，
对这些仪器进行合理化、信息化、共享化的管理已经变得刻不容
缓。 有效地管理仪器设备并能够较好地解决在资源使用过程中
遇到的操作性、实时性的问题已经越来越受到重视，这影响着我
国高水平科研平台搭建及管理的进程。
本系统通过记录设备电流情况、 完善实时设备状态显示以
及详细的人员管理较为完整地解决了设备共享化使用中遇到的
大多数问题，在客观记录仪器设备使用情况的同时减少了人力、
物力和时间的投入，无疑从基础上保证了科研平台的利益，提高
了管理水准［1］。
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图 4 服务器管理
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